か ASPR© 


ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みくださし、。 


化上デジタルレベルチ I ツカー 


TERRESTRIAL DIGITAL LEVEL CHECKER 

測定チヤンネル UHF ch.13 〜62 


LCT2 


i 也上デジタルが送のを信レベル， MER ， BER を 
測をできる，ハンディータイプのテレビ信号測を器 
です。 
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取扱説明書 

保証書 


地上デジタル放送用 



LCT 2 は， i 也上デジタル放送ま用のレベルチ I ツカーです。 
i 也上アナログ放送の測定には，当社レベルチ I ツカー 

LCV 2, LCN 3， LCN 3 A をご使用ください。 


の 




























おないになる前に巧を上©ご注意 


ご使用の前に，この「安全上のごを意」をよくお読みください。 

絵表示について 

この r 取扱説明書」には，製品をを全に正しくご使用いただき，ご使用になる 
方やイ也の人への危害，財産への損害を未然に防止するために，いろいろな表 
示がしてあります。その表示と意味は，々のとおりです。 


A 警告 


この表示を無ネ見して，誤った取扱いをすると，人が 
死 t または重傷を負う可旨 g 性が想定される内容を示して 
います。 


A ミ主意 


この表示を無視して，誤った取扱いをすると，人が 
損傷を負う可有 g 性が想をされる内容，および，物的損害 
のみの発生が想定される内容を示しています。 


/V 么記号は，注意（警告を含む）が必要な内容があることを示して 
/ f \ ぃます。 

L ~^ 図の中にミ主意内容（左図の場合，警告またはま意）が描かれています。 



( S ) 記号は，禁止の巧為を示しています。 

図の中や近くに禁止内容（左図の場合，接触禁止）が描かれています。 


A 警告 


#ストラップを持ってレベルチェッカーを振回さないでく 
ださい。ストラップが切れたり，イ也の人にぶつかった 
りして，けがの原因となります。 



• ストラップを首にかけた場合，ストラップのヒモを工作 
機械•シュレッダーなどに巻込まれたり，建造物の突起 
部分に弓 I っ挂协ったりしなし、ように';ま意してください。 
死亡•けがの原因となることがあります。 



• 雷が鳴出したら，ただちに測をを止めてを全な場巧 
に移動してください。感電の原因となります。 


@ 













安ま上のご注意つづき 


么ミ主意 


• 高巧で測定するときは，レベルチて ツカーに 取付 
けたストラップを身体または固定物に取付けて，落 
下しないようにしてください。 



•電池は，加熱したり，分解したり，义ゃ水の中に 
入れないでください。電池の破裂•あもれにより，义 
災•けがの原因となることがあります。 



•電池を入れる場合，極性表示（プラス④とマイ 
ナス©の向き）に';ま意して，指を表示どおりに 
入れてください。間違えると，電池の破裂•あもれ 
により，义災•けがや周囲を巧損する原因となるこ 
とが'あります。 



• 指定 U 外の電池は使用しないでください。また， 
新しい電池と古い電池や種類の異なる電池を 
し、つしょに使用しないでください。電池の破裂- 
液もれにより，义災•けがや周囲を巧損する原因 
となることがあります。 



参レベルチてッカーを長期間使用しない場合，化ず 
電池を取出してください。電池を入れたまま放置 
すると，あもれにより，义災•けがや周囲を巧損 
する原因となることが'あります。 



• 万一，電池の液もれが起こったら，販売店にご相 
談ください。また，あが身体についたときは，水で 
よく就い流してください。 


A 



























各部の名荷と機能 




電池の消耗を防ぐために，約5分間ボ 
タン操作を行わないと，電源が自動的 
に OFF になります。 

再度，電源を ON にすると， OFF に\ 
なったときの測をチャンネルになり 
ます。 / 


>測をモードを切換えます。 

>押すたびに 

/- ► レベル-》 


■ BER * 


■ MER ， 


の順に切換わります。 




















































































各部の名荷 i と機能っづき • 電池の入れ方 


MER 


Gh.i?8 す晒 


電油の残量にあわせて 
パーの 本数が減って 
いきます。 

I而 •rn]*n*n 


最大 


残量 


無し 


MER • BER 測まで， 
地上デジタル放送が 
長:好に受 f 言できるとき， 
表 7]^ します。 

P.6 「MER 測定」， P.7 
「BER 測定」をご覧くだ 
さし、。 


裏面のフタを下方向にずらしてから，持上げて，取外して 
ください。 

②電池を入れます。 

ホ販の電池（単3形，4本）を© •©の極性を間違えないように 
入れてください。 



③フタを元どおりに取かけます。 



受信確認マーク 



パーグラフ 表示 


レベルを 2dB ステップの 
グラフで表示します。 


電ミ也巧量表示 


表示部 


の 

gBi 威 

(P.6 参照) 


測定値 — 



■のけ：が 


(P.6 参照） 


測定値- 

■。た巧 


(P.7 参照） 


測定値 


①フタを取外します。 


測定チャンネル 


I 111It-b'ch. おや端 ■ 


BER 


4 日 


レベル— 


，〔〔日；苦产晒 
:ぶ地^的卵- r-;; 


♦電池はイ寸属していません。 

♦電池は，アルカリ乾電池またはニッケル水素電池を 
使用してください。 

♦電池は，4本とも同じ種類で，新しいものを使用して 
ください。 


ごま意 


電池の入れ方 















































レベル測定- MER 測定 


レベル測定 


(電源 ） 巧す 
レベル 測定画面が表示されます 

A 

叫 で測定チヤンネルを選ぶ 

V 


ごま意 


LCT 2 は， i 也上デジタルが送ま用の 
レベルチェッカーです。地上アナ 
ログ放送の測をには使用できません。 

UHF ch .13 〜62の地上アナログ放送\ 
のレベルを測をすると，数値が 
表示されますが，正しい値では 
ありません。 / 






•2 日 dB 户未満のとき 

:_ dB " 


♦105 dB /^ を超えるとき 



MER 須愧 


ごま意 


UHFch .13 〜62において，アナログ波も 
含めたすべてのチャンネルのレベルを 
90 dB // VJi ^ TC してくださし、。 


(mm ) 巧す 
レベル 測を画面が表示されます 



で MER 測をモードを選び 



で測定チヤンネルを選ぶ 


受信確認マーク表示機能 - 

• 地上デジタル放送がを好に受信できる数値 
/ MER : 22 'OdBJii 上、の卜ま 
、 BER :1.00 E-SJiTFj 
受信確認 マーク すを表示します。 

•マークが表示されても，ををして受信できる 
ように，アンテナのち向•高さを調整して， 
MER の値が最大になるようにしてくださし、。 
(最大値は 27. 加日です） 


ごま意 


「 MER 測を」を選んでから，1々間ボタンの 
操作をしないと，「レベル測を」画面に切換 
わります。 


⑥ 


■の口:刷尻晒陪8巧睡 


•入力信号が無いとき •27づ6]^1上のとき 


Mwirii か . 巧 ; r 晒 

MER [口.- idB 7 

i _ dB 

!即日 dB 1 

受信確認 マーク 



























































已£円11定 • MER，BER の fill こごし、て 


ごま意 


UHFch .13~62 にも'いて， 
アナログミ皮も含めたすべてのチャンネルのレベル 
を 90 dB /^ VJii 下にしてくださし、。 

( 電源） 押す 
レベル 測定画面が表示されます 


で BER 測をモードを選び 


で測定チヤンネルを選ぶ 



BER 满愧 


受信確認マーク表示機能 - 

• 地上デジタル放送が良巧に受信できる数値 
(MER : 22 'OdBJii 上 、の卜* 

、 BER : I ' OOE - SJ ^ TF / 心しし 

受信確認マークすを表示します。 

•マークが表示されても，ををして受信できるよう 
に，アンテナの方向•高さを調整して， BER の 
値が最良になるようにしてくださし、。 

(最を値は0.00です） 


ごま意 


「 BER 測を」を選んでから，1分間ボタンの操作を 
しないと，「レベル測を」画面に切換わります。 


j 巧 i 側阿平啊 P 到言胞忍マ 

ク •入力信号が無いとき •最良のとき 

I |口-|卜13か.]げ麵 

1 innn 

BER-lil] 

i —- 1 mu 1 


MER.BER の値について 


下記の数値は目をであり電ぶ状況により変わります。 


数値が大きいほど受信良好なが態です。 

-- ♦地上デジタル放送では， MER が約20 clBJ ^^ F になると安定：して受信ができません c 

MER の値が 25 dB _ L ： i 上であることが，受信良好な状態の目まとなります。 


r - MER の目安 


受信不安定 


受信が態 匿 d 

MER 171819 20 2122 23 24 25 26 27 d 巨 


——画 


現行の地上デジタル放送 （ OFDM ) において，12セグメント， 64 QAM 変調，巧号化率3/4の場合 


吉 ER ^•2.00 E -4(2.00 X 10- 4 U ： i 下であれば受信可能な状態ですが， BER に余裕がないと， 

- J 電波状況のわずかな変化でも画像にモザイクがのノイズ（ブロックノイズ）が 

出たり画像が映らなくなったりします。 BER の値が「0.00」であることが，受信 
度:好なが態の目まとなります。 

♦ エラーがない ときは「0.00」と表示されます。 


r - BER の g 安 


受信が態 

BER 


區い] • 


受信不安定 


受信可能 


度:し、] 


E -2 


E -3 


2.00 E -4 


E -5 


E -6 ……0.00 

(最良値） 


悪い -- 

9.99- 


良い 


•3.00‘‘‘2.00‘‘‘1.00 


の 





































































入力端子の交換 • ストラップの取付け 


入力端子の交換 


入力端子が破損した場合，入力端子を取夕んて別売の中継コネクタ ー FA と交換できます。 


①端子を取かす 

入力端子を@に回して取外します。 
(11 mm のスパナを使用してください） 


③端子を取付ける 

別売の中継コネクタ ー FA を角)に回して 
取付け，指をのトルクで締付けます。 




トラップの取付け 


レベルチェッカーの上部と下部にストラップ取付孔があります。 



A ご A ゴ C 本器は電池を入れた状態 
^ 比后、 で約 360 g の質量があり 
ます。付属品または強度の保証された 
ストラップを使用してください。 


ごま意 


ストラップ取付孔に取付けたヒモに 10 kg 
じ< 上の力を加えないでください。 

取付礼が破損します。 


①取付部の取外し 


②レベルチェッカーへの取付け③ストラップ本体の取かけ 


スト' ソバーを 巧しながら取付部を 
取かします。 



眉)ストラップ取付孔へヒモを 
通します。 

ストラップ 
取巧孔 


ヒモ 


® ヒモの輪の中に 取付部 

取付部を通す 




バチンと音がするまで取付 
部に差込みます。 








































お巧表 • 付属品 • 別売品 


規格表 


Specifications 


AASPB け 


項目 

Items 

規格 

測定チャンネル 
Measurable Channels 

UHF ch.1 3〜62(地上デジタル旋送） 

周波数範囲 

Frequency Ranae 

470〜 770MHz 

入カインピーダンス 
Input Impeddnce 

75 Q (F 型コネクター) 

測定レベル表示範囲※ 1 
Level Indicate Range 

25〜 105dB/iV 

測をレベル確度 
Measurement Level >\cc。 巧 cv 

±3dB 切巧 （35 〜100 dB 片Vのレベルにおいて） 

(測定信号にマルチパスがある場合，誤差が出ることがあります） 

BER • MER 測を 
入カレベル範囲 
BER/MER Measuring 

Input Level Ranae 

40〜 90dB/^V《-2 

BER 表示範囲 

BER Indicate Range 

3.94E-2 〜0.00 

MER 表示範囲 

MER Indicate Range 

0.0 〜 27.0dB《.3 

電源 

Battery 

化 ホ. AY ィ* 「電池寿を（目を）：アルカリ乾電;也 約11時間※ 4 ] 

L こッケル水素電池約12時間※5」 

消費電力 

Power Consumption 

レベル測を時 ： 0.6 W (バックライト点な時 0.65W) 

MER • BER 測を時： 1.55W (バックライト点灯時 1.6 W) 

使用温度範囲 
Temperature Range 

〇〜©40で 

外観寸法 

Demensions 

218(H) X90(W) X31(D)mm 

質量（重量） 

Weight 

約 360g (単3お電化4本含む） 

摘要-その他 

Other Function 

-受信確認マーク表示機能•バックライト機能-電池残量表示機能 


画面表示の単位は 「dB//」 となります。 

《2 UHF か.13〜62において，アナログぶも含めたすべてのチャンネルのレベルを 90dBi^V た(下にしてください。 
《3 27dB 切上の場合，27.0 dB と表示 

《4パナソニック製アルカリ乾電池 LR6XJ 使用時（レベル測を，バックライト不使用時。 ©25 でで使用。） 

※ちパナソニック製ニッケル水素電池 HHR-3MPS 使用時（レベル測を，バックライト不使用時。 ©25 でで使用。） 


付属品 
別売品 


•中継コネクター FA (入力端子交換用) 
(p.sr 入力端子の交換」 をご覧< ださし、） 


③ 


咖議怖肺 fi 



マスプロの規格表に絶がうそはありません。 
イ呆証します。 


•レベルチェツカー用ソフトケース 

LCT 2 -SC 
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本な于470 -01 94( 本れ専用を号) 愛知県日進巿ま田町上納80 
巧術相談 

SS 0570-091 119 

5715固定電話からは全国一律料金でご利用でをまず 
口 -PHS (ナビダイヤルび利巧でをない)電話からは 052 - 805-3366 
受付時間9〜12時13〜17時吐•日•巧日，当社化業日を除く） 
インターネットホームぺージ www . maspro . co.jp 
巧術ネ目談かは，お近くのを店•営業巧にお問合わせください。 


( '営業部ま店•営業巧： ） 

言都圈電材借) (03)5469-5521 
首都圏（シ） (03)3499-5632 
西日本(シ) (082) 230-2359 
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I 地上デジタルレベルチェッカー保証書 MODEL LCT2 mmm I 
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瑜 ★印の欄にご記入のないときは，無効になります。必、ず記入してある 
^ ことをご巧詔ください。もし，記入がないときは，ただちにお買いあ 
み げの販売店にお申出ください。本書は再発巧いたしませんから， 

^紛失しないよう大切に保管してください。 

^ 〇このレベルチェッカーは，国家標準にトレースされた計測器によって， 

^ 検査に合格しています。 

备满絲統爲統統满爲統爲爲絲統满統統絲满满痴爲满淚满統統痴爲絲爲統繞統满痴統絲满3^ 


お客様ご住所 




TEL . - 


— 


★お客様おを前 



様 

★保証期間 




お買いあげ曰 

年 

月 

日から1年間 

★ご版売店-住所 




TEL . - 


_ 



MODEL 

〇取扱説明書などのミち意にしたがった正常なご使用が態で， 
f 呆な期間中に故障した場合，本書をご提示のうえ，お買い 
あげの販売店に修理をごが頼ください。無料修理させていた 
だきます。 

〇つぎのような場合，保証期間中でも有料修理になりますから， 
ご注意ください。 

-本書のご提示がない場合。 

•本書にお客樣おち前，お買いあが日，ご販売店名の記入の 
ない場合，あるいは字巧を書きかえられた場合。 

•义が，塩害，ガス害，地震，風水害，落雷，異常電圧， 
およぴ，そのイ也の天災地変による故障ならびに損傷。 

•ご使用上の誤り，およぴ，不当な修理や改造による故障， 
ならびに損傷。 

•お買いあげ後のを下およぴ，輸送上の故障，ならびに 
損伊 

-接続する機器の故障により誘発する故障，および損傷。 

-船舶へ搭載して使用されたときのお障ならびに損傷。 

•設置工事，施工の不侃こよって生じた故障および損傷。 

〇本書は日本国内に限り有効です。 

(This warranty is valid only in Japan.) 

本書に巧示した期間わよび条件で，無料慢理をお約まします。 
イ呆な期間経過後の修理については，販売店にご相談くださし、。 
修理によって機能が維持できるときは，お客様のご要望により， 
有料修理いたします。 

なお，ご不明な点がありましたら，お買いあけ‘の販売店にお問 
合わせください。 


:フスス□電工なが会社= 

本社干 470-0194 (木社専用を号)愛知県日進巿浅田町上巧80 
営業部 TEL を古屋 (052) 如 2-2244 


製品向上のため仕様•外観は変更することがあります。 


地デジをすべての人に届けたい 

=ブブ巧〇軍王= 


持込修理 


広松岡松高高大姫神京 


2K56-525 B.16-55W5-4C 
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